
Axilar pediátrico
(pacientes de 17 años de edad o menos)

Modo monitor en su termómetro. Tome la temperatura según lo descrito.

> Continúe sujetando la sonda en su lugar después de visualizar 
la temperatura.

> Pulse el botón Selección de modo hasta que aparezca en la pantalla 
el indicador de modo Monitor.

> Continúe tomando la temperatura durante tres minutos (oral y rectal) 
o cinco minutos (axilar).

> No se recomienda la monitorización continua a largo plazo en ninguno 
de los modos.

Lo siguiente puede interferir con la obtención de lecturas
exactas hasta por 20 minutos:

> Ingestión de líquidos calientes o fríos.
> Cepillarse los dientes.
> Comer.
> Masticar chicle o pastillas de menta.
> Fumar.
> Actividades tales como subir escaleras o correr.

1. Asegúrese de que la sonda con el botón de eyección rojo y el
compartimiento de la sonda roja están instalados.

2. Retire la sonda de su compartimiento.
3. Observe el indicador del modo Rectal en la pantalla (icono de parte inferior

del cuerpo parpadeante).

4. Cargue una cubierta para sonda Welch Allyn. Aplique lubricante si lo desea.

5. Separe las nalgas e introduzca suavemente la sonda unos 1,5 cm
solamente, menos en el caso de lactantes y niños. 

Rectal

,

1. Asegúrese de que la sonda con el botón de eyección azul y
el compartimiento de la sonda azul están instalados.

2. Retire la sonda de su compartimiento.

3. Observe el indicador del modo Oral en la pantalla (icono de 
cabeza parpadeante).

Si este icono no está parpadeando, pulse el botón Selección 
de modo hasta que aparezca el icono de una cabeza.

4. Cargue una cubierta para sonda.

5. Coloque la punta de la sonda muy adentro de la cavidad sublingual
del paciente según se muestra.

Funcionamiento y técnica del SureTemp® Plus
Modelos 692 y 690

Cavidad sublingual

1. Asegúrese de que la sonda con el botón de eyección azul y el
compartimiento de la sonda azul están instalados.

2. Retire la sonda de su compartimiento.

3. Pulse el botón Selección de modo para seleccionar el modo 
Axilar adulto.

4. Observe el indicador del modo Axilar adulto en la pantalla (icono de
axila parpadeante).

5. Cargue una cubierta para sonda.

6. Ajuste la ropa para visualizar la axila.

7. Evite pliegues en la axila y coloque la punta de la sonda verticalmente,
lo más alto que pueda según se muestra.

8. Coloque el brazo en el lateral del paciente. Manténgalo en esta
posición sin mover el brazo ni la sonda durante el ciclo de medición.

Lávese las manos. 
(pacientes de 18 años de edad o más)

Oral

6. No deje que el paciente agarre la sonda con la mano para ponérsela en
su boca.

7. Sujete siempre la sonda en su lugar, manteniendo el contacto con el
tejido hasta que se haya terminado la medición de temperatura.

6. Sujete la sonda en su lugar durante toda la medición de la temperatura.

7. Lávese las manos.

1. Asegúrese de que la sonda con el botón de eyección azul y el
compartimiento de la sonda azul están instalados.

2. Retire la sonda de su compartimiento.

3. Pulse el botón Selección de modo para seleccionar el modo 
Axilar pediátrico.

4. Observe el indicador del modo Axilar pediátrico en la pantalla (icono 
de axila pediátrica parpadeante).

5. Cargue una cubierta de la sonda.

6. Ajuste la ropa para visualizar la axila.

7. Evite pliegues en la axila y coloque la punta de la sonda verticalmente,
lo más alto que pueda según se muestra.

8. Coloque el brazo bien prieto en el lateral del paciente. Manténgalo en
esta posición sin mover el brazo ni la sonda durante el ciclo de medición.

Modo monitor
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